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INDICATIONS FOR USE: PRO SEAL® and LED
PRO SEAL® are intended for use as an enamel
surface sealant around orthodontic brackets.
INSTRUCTIONS FOR USE:

PROPHYLAXIS: Prophy the enamel surface

with 1st & Final® or plain pumice. Rinse and dry
thoroughly.

ETCH: Apply etching agent onto the entire area to
be bonded. Allow 30 seconds for etching (60 for
deciduous teeth). Rinse and dry thoroughly. NOTE:
Atypical enamel should be first etched, conditioned
with one coat of Assure® Plus then lightly dried
before the PRO SEAL® is applied.

APPLICATION OF PRO SEAL®: With a bristle
brush (do not use a Microbrush), apply a thin,
uniform layer to the etched enamel. Stroke over
with the same brush to ensure a thin layer and
proper coverage. Cure each tooth for 6-10 seconds
with a curing light.

IMPORTANT: PRO SEAL® must be cured with

a halogen or a broad-wave LED light with high
intensity in the 390-440 nM wavelength range. LED
PRO SEAL® can be cured with any curing light.
REMOVAL OF SEALANT RESIN: Lightly polish
the entire tooth surface with a Renew Finishing
#383 rubber point where PRO SEAL® and LED
PRO SEAL® has been applied.

CAUTION: Unpolymerized resins may cause
skin sensation in susceptible persons. In case of
contact with the skin, wash thoroughly with soap
and water.

Use of UV, halogen and LED curing lights can be
associated with eye damage. The patient, doctor
and the assistant should wear properly designed
protective eyewear when using these light curing
devices.

& Corrosive
to aquatic life.
s TEMPERATURE LIMITATION: Store at
room temperature (15-30°C)

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc.
recognizes its responsibility to replace products

if proven to be defective. Reliance Orthodontic
Products, Inc. does not accept liability for any
damages or loss, direct or consequential, stemming
from the use of or inability to use the products as
described. Before using, it is the responsibility of
the user to determine the suitability of the product
for its intended use. The user assumes all risk and
liability in connections therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to
sale by or on the order of a dental professional.
NOTICE: Report any serious incident to Reliance
and the competent authority of the state in which
the user and/or patient is established.

TO REORDER: #LEDPRO, #PRO

BG - BULGARIAN

MOKA3AHUA 3A YNIOTPEBA: PRO SEAL®

v LED PRO SEAL® ca npegHa3HaveHu 3a
M3Mon3BaHe KaTo yNibTHUTENM 3@ 3aMbBaHe Ha
emaiinioBa NoBbPXHOCT OKOIIO OPTOLAOHTCKU CKOGH.

WUHCTPYKLIWUU 3A YIIOTPEBA:
MPOD®UNAKTUKA: MoyncTeTe NOBLPXHOCTTA Ha
emaiina ¢ 1st & Final® nnu obrkHoBeHa nemsa.
MannakHeTe v noacylweTe fobpe.

ELIBAHE: HaHeceTe BellleCcTBO 3a eLiBaHe

BbpXY Lisinara obnacrt, kosTo e 6bae cBbp3aHa.
OcraBete 30 cekyHau 3a eupaHe (60 3a
LUMPOKOMUCTHM 3b0M). M3annakHeTe 1 noacyluete
nobpe. BABENEXKA: ATunuynuaT emaiin Tpsiosa
MbPBO /Aa Ce NOASIOXM Ha eLiBaHe, a ce obpaboTtn
c eauH criovi Assure® Plus, cneq koeTo neko aa ce
noacyLum, npeam aa ce HaHece PRO SEAL®.
HAHACSHE HA PRO SEAL®: C yeTka OT KOCMU
(He n3nonaeante Microbrush) HaHeceTe TbHbBK
paBHOMEpeH croii BbpXy 06paboTeHus ¢ eLsaHe
emaiin. PasmaxeTe CbC CblaTa YeTka, 3a aa
OCUrypuTe THHBK CTOii U MPaBUITHO NOKPUTUE.
BtebpaeTe Bceku 366 3a 6-10 cekyHan CbC
CBeTNMHa 3a BTBbpAsABaHe.

BAXHO: PRO SEAL® TpsbBa fa ce BTBbpAsiBa C
XarnoreHHa unu wupokosbnHosa LED ceeTnuHa ¢
BUCOKa NMHTEH3NBHOCT B AMana3oHa Ha Ab/MKWHa Ha
BbfiHaTa 390-440 nM. LED PRO SEAL® moxe ga
Ce BTBbpAsBa C BCAKaKBa CBETNNHA.
NMPEMAXBAHE HA YNITbTHABALLATA CMOJNA:
Jleko nonupaiiTte Lsnata NOBLPXHOCT Ha 3b0a,

Ha kosiTo ca HaHeceHn PRO SEAL® n LED PRO
SEAL®, ¢ pedb. Ne 383 Renew Finishing.

< Dispose of properly. Harmful

<>@ BHUMAHMUE: HenonumepusupanHute
CMOMN MOXe Aa NPUYUHAT KOXHU yCellaHusa npu
YyBCTBUTENHM NnLa. B crnyyaii Ha KOHTaKT ¢ koxarta
13MniiTe 0BUIMHO CbC canyH 1 Boaa.
WN3nonaeaHeTo Ha UV, xanorenHa u LED ceeTnuHa
3a BTBbp/AsSBaHe MOXe [ja € CBbP3aHo C yBpexaaHe
Ha ouuTe. MaLuneHTbT, NeKapsT N acUCTEHTLT
Tpsi6Ba Aa HOCST NPaBUMHO NPOEKTUPAHN 3aLLUTHN
ounna, KoraTo 13rnor3saT Teau ycTpolicTea 3a
BTBbpAABaHe CbC CBETNINHA.

KoposueHo < Visxebpriete npasunHo. BpeaeH
3a BojHaTa cpefa.
,sc,{”“ TEMNEPATYPHO OrPAHUYEHMUE: [la ce
cbXxpaHsiBa Ha cTaiiHa Temnepatypa (15-30°C)
FTAPAHLIMA: Reliance Orthodontics Products,
Inc. npu3HaBa cBOATa OTFOBOPHOCT @ 3aMEeHM
npoayKTUTE, ako ce [jokaxe, Ye ca AedeKTHU.
Reliance Orthodontics Products, Inc. He noema
OTrOBOPHOCT 3a BCAKAaKBM Bpeau unu 3arybu, npeku
wnu nocnegeawm, npousTu4awm ot yI'IOTpeﬁaTa wnn
HEBb3MOXHOCTTa 3a ynotpeba Ha NpoayKTUTe Taka,
KakTo e onwucaHo. Mpeaun ynotpeba notpebutenat
TpsabBa Ja onpeaenu NpUrogHoCTTa Ha NpoaykTa 3a
HeroBaTta npegHasHadeHa ynotpeba. Motpebutenst
noemMa uenusi puck 1 OTrTOBOPHOCT BbB BPpb3Ka C
FOpPHOTO.
CAMO M0 NEKAPCKO NPEANUCAHME:
DdepepanHuaT 3akoH Ha CALL| orpaHnyaBa
npopax6aTa Ha ToBa U3Aen1e camo OT U No
nopbyKa Ha nekap-crneumanncT no AeHTanHa
MeanLmHa.
3ABENEXKA: [loknagsainte Ha Reliance Bcsikakeu
CEPUO3HU MHLMAEHTU, KaKTO 1 Ha KOMNETEHTHUTE
WHCTUTYLMK B ObpXaBaTa, KbAeTo notpeburtensr u/
WUnn NauneHTHLT XKNBeAT.

INDIKACE K POUZITi: PRO SEAL ® a LED PRO
SEAL ® jsou uréeny k pouZziti jako pecetidlo povrchu
skloviny kolem ortodontickych zamkui.

NAVOD K POUZITi:

PROFYLAXE: Profylakéné oSetfete povrch skloviny
pomoci 1. & Final ® nebo prosté pemzy. Oplachnéte
a dikladné osuste.
LEPTANI: Leptadlo naneste na celou plochu,
ktera ma byt bondovana. Leptani nechte probihat
30 sekund (60 na détské zuby). Oplachnéte a
dukladné osuste. POZNAMKA: Atypickou sklovinu
je tfeba nejprve leptat, kondicionovat jednou vrstvou
Assure® Plus, pak lehce susit pfedtim, nez se
aplikuje PRO SEAL®
APLIKACE PRO SEAL®: Pomoci §tétinového
kartace (nepouzivejte mikrokartacek) naneste na
leptanou sklovinu tenkou a rovnomérnou vrstvu.
Tahem prejedte stejnym Stétcem, abyste zajistili
tenkou vrstvu a spravné pokryti. Polymerujte kazdy
zub po dobu 6—10 sekund polymeracni lampou.
DULEZITE: PRO SEAL ® musi byt polymerovan
halogenovou nebo Sirokopasmovou LED lampou
s vysokou intenzitou v rozsahu vinovych délek
390-440 nm. LED PRO SEAL ® Ize polymerovat
jakoukoliv polymeracni lampou.
ODSTRANENI PRYSKYRICE PECETIDLA: Lehce
vylestéte cely povrch zubu gumovym hrotem Renew
Finishing # 383, kde byly pouzity PRO SEAL® a
LED PRO SEAL®.

POZOR: Nepolymerizované pryskyfice mohou
u vnimavych osob zpusobit senzibilizaci kiize. V
pripadé kontaktu s kuzi dukladné omyjte mydlem
a vodou.
Pouziti UV, halogenovych a LED polymeracnich
svétel mlze byt spojeno s poskozenim oci. Pfi
pouzivani téchto svételnych polymeracnich zafizeni
by mél pacient, |ékar a asistent nosit spravné
navrzené ochranné bryle.
& Ziravy & Likvidujte spravng. Skodlivy pro
vodni Zivot.
wef 7 OMEZENI TEPLOTY: Uchovavejte pfi
pokojové teploté (15-30°C).
ZARUKA: Spolegnost Reliance Orthodontic
Products, Inc. uznava svou odpovédnost za
vymeénu produktd, pokud se ukaze, Ze jsou vadné.
Spole¢nost Reliance Orthodontic Products, Inc
nepfijima odpovédnost za jakékoli $kody nebo
ztraty, pfimé nebo nasledné, vyplyvajici z pouziti
nebo nemoznosti pouzivat produkty, jak je popsano.
Pred pouzitim je uZivatel zodpovédny za uréeni
vhodnosti produktu pro zamyslené pouziti. UzZivatel
prebira veskeré riziko a odpovédnost v souvislosti
s tim.
POUZE NA LEKARSKY PREDPIS: USA Federalni

zakon omezuje prodej tohoto zafizeni z titulu
objednavky zubniho lékafe nebo na jejim zakladé.
POZNAMKA: Oznamte spoleénosti Reliance a
prislusnému organu statu, ve kterém uzivatel a/
nebo pacient sidli, jakoukoli zavaznou udalost.

INDIKATIONER PRO SEAL ® og LED PRO
SEAL ® er beregnet som teetningsmiddel til
emaljeoverflader omkring ortodontiske bracketsr.
BRUGSANVISNING:

PROFYLAKSE: Rens emaljeoverfladen med 1st
& Final ® eller almindelig pimpsten. Skyl, og ter
omhyggeligt.
AETS: Pafor eetsemiddel pa hele det omrade,
der skal bondes. Tillad 30 sekunder til atsning
(60 for maelketeender). Skyl, og ter omhyggeligt.
BEMZARK: Atypisk emalje skal forst zetses,
forbehandles med et lag Assure ® Plus og derefter
torres let, for PRO SEAL ® paferes.
ANVENDELSE AF PRO SEAL ® : Pafer et tyndt,
ensartet lag pa den eetsede emalje med en pensel
(brug ikke en Microbrush). Stryg over med den
samme pensel for at sikre et tyndt lag og korrekt
daekning. Heerd hver tand i 6-10 sekunder med et
haerdende lys.
VIGTIGT: PRO SEAL ® skal heerdes med en
halogen eller et bredbglget LED-lampe med hgj
intensitet i balgeleengdeomradet 390-440 nM.
LED PRO SEAL ® kan heerdes med ethvert
haerdelampe.
FJERNELSE AF TATNINGSRESIN: Polér let
tandoverfladen let med en Renew Finishing #383,
hvor PRO SEAL ® og LED PRO SEAL ® er pafert.
< ADVARSEL: Upolymeriserede resiner kan
forarsage hudreaktion hos fglsomme personer. |
tilfeelde af kontakt med huden afvaskes grundigt
med vand og saebe.
Brug af UV-, halogen- og LED-haerdelamper kan
forbindes med gjenskader. Patienten, laegen
og assistenten bgr anvende korrekt designede
beskyttelsesbriller ved brug af disse lyshaerdende
enheder.
<E Aetsende Bortskaf korrekt. > Skadeligt for
vatisk liv.

sf** TEMPERATURBEGRANSNING:
Opbevares ved stuetemperatur (15-30°C)
GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc.
patager sig ansvaret for at erstatte et produkt,

der viser sig at veere defekt. Reliance Orthodontic
Products, Inc. patager sig intet ansvar for skader
eller tab, direkte eller efterfalgende, der skyldes
brugen af eller manglende kendskab til brug af
produkterne som foreskrevet. Det er brugerens
ansvar at vurdere fer brug, om produktet er egnet
til den tilsigtede anvendelse. Brugeren patager sig
enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med
brugen.

KUN ORDINATION: Amerikansk Fgderal lov
forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller
ordre fra en tandleege.

BEMAERK: Enhver alvorlig haendelse skal
rapporteres til Reliance og den kompetente
myndighed i den stat, hvor brugeren og/eller
patienten er bosiddende.

[DE-GERMAN |
ANWENDUNGSHINWEISE: PRO SEAL®

und LED PRO SEAL® sind zur Verwendung

als Schmelzoberflachen-Versiegeler um
kieferorthopadische Brackets herum vorgesehen.
GEBRAUCHSANWEISUNG:

REINIGUNG: Reinigung der Schmelzoberflache
mit 1st & Final® Paste mit Bimsstein oder einfacher
Paste mit Bimsstein. Griindliche Spiilung und
Trocknung.

ATZUNG: Das Atzmittel auf die gesamte zu
verklebende Flache auftragen. Fiir das Atzen 30
Sekunden verstreichen lassen (60 fir Milchzéhne).
Griindliche Spilung und Trocknung. HINWEIS:
Atypischer Schmelz sollte zuerst geatzt, mit einer
SchichtAssure® Plus konditioniert und dann
vorsichtig getrocknet werden, bevor PRO SEAL®
aufgetragen wird.

AUFTRAGEN VON PRO SEAL®: Mit einem
Borstenpinsel (kein Microbrush verwenden) eine
diinne, gleichmaRige Schicht auf den geéatzten
Zahnschmelz auftragen. Mit demselben Pinsel
dariiberstreichen, um eine diinne Schicht und eine
gute Abdeckung zu gewahrleisten. Jeden Zahn 6-10
Sekunden lang mit einer Hartungslampe ausharten.

WICHTIG: PRO SEAL® muss mit einer Halogen-
oder einer breitwelligen LED-Lampe mit hoher
Intensitat im Wellenlangenbereich von 390-440 nm
ausgehartet werden. LED PRO SEAL® kann mit
jeder Hartungslampe ausgehartet werden.
ENTFERNUNG DES VERSIEGELERHARZES:
Die gesamte Zahnoberflache vorsichtig mit einem
Renew Beschichtung-#383-Gummipunkt polieren,
auf dem PRO SEAL® und LED PRO SEAL®
aufgetragen wurde.

& VORSICHT: Unpolymerisierte Harze kdnnen
bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung
hervorrufen. Bei Berlihrung mit der Haut griindlich
mit Wasser und Seife waschen.

Die Verwendung von UV-, Halogen- und
LED-Hartungslampen kann mit Augenschaden
einhergehen. Der Patient, der Arzt und die
Assistenzkraft sollten bei Verwendung dieser
Lichthartungsgerate eine ordnungsgeman
ausgelegte Schutzbrille tragen.

é} Atzend Ordnungsgeman entsorgen.
chédlich fir aquatisches Leben.

,sc,f“ TEMPERATURBEGRENZUNG: Bei
Raumtemperatur (15-30°C) lagern

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products,

Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt
Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance
Orthodontic Products, Inc. Gbernimmt keine
Haftung fir Schaden oder Verluste, die direkt

oder indirekt aus der Verwendung der Produkte
resultieren bzw. aus dem Unvermégen, diese
gemaR der Beschreibung anzuwenden. Es liegt

in der Verantwortung des Benutzers, vor dem
Gebrauch des Produkts dessen Eignung fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck zu priifen. Der
Benutzer (ibernimmt das gesamte Risiko und die
damit zusammenhé&ngende Haftung.
VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-
amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt
nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines
Zahnarztes abgegeben werden.

HINWEIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden
Vorfall an Reliance und die zustandige Behorde des
(Bundes-)Staates, in dem der Benutzer bzw. der
Patient niedergelassen ist.

ENAEIZEIZ XPHZHZ: To PRO SEAL® kai T0
LED PRO SEAL® trpoopilovtal yia Xprion wg
ATTOPPAKTIKG ABAPAVTIVWYV ETTIQAVEIWY YUPW aTTd
opBodovTikd aykUAia.

OAHTIES XPHEHE:

MPO®YAAZH: Mpo@uAdgTe TNV adapdvrivn
EMQAVEIQ JE TNV TTAOTA EAAQPOTIETPAG st &
Final® A a1rAr TdoTa eAa@POTIETPAG. ZETTAUVETE Kal
OTEYVWOTE TTPOTEKTIKG.

AAPOMNOIHZH: E@apudaTe 10 adpoTroinTiké

HE0O €TTAVW O€ OAOKANPEN TNV ETTIPAVEIT TTOU
TIPOKEITal Vo GUYKOAANBei. AQrioTe va Trepdoouv
30 deutepOAettTa yia Ty adpotroinan (60 yia

Ta VEOYIAG 5OVTIA). ZETTAUVETE KQI OTEYVWOTE
TpooekTIKG. ZHMEIQIH: Apxika n un @uaioloyikn
adauavrivn Ba TpéTTel va adpotroinbei, va
TIPOETOINAOTEI We pia oTpwon Assure® Plus kal
KATOTTIV VA OTEYVWOEI EAAQPPWG TIPIV ATTO TNV
e@appoyn Tou PRO SEAL®.

E®APMOIH TOY PRO SEAL®: Mg éva mivéAo
(Unv xpnoiyotoieite To Microbrush), epapuéoTe pia
AETTT, OPOIOPOPPN OTPWAON GTNV AdPOTIOINMEVN
adayavtivn. MiéoTe oTaBepd pe 10 idIo TIVEAO

yia va SIac@aAioeTe 6TI N OTPWON gival AETTTA Kal
UTTAPXEl OWOTH KGAUWN. MoAupepioTe KABE dOVTI yia
6-10 OUTEPOAETITA pE AuYViat TTOAUPEPITHOU.
ZHMANTIKO: To PRO SEAL® mrpémel va
ToAupepiCeTal pe Auxvia ahoydvou f LED eupéog
KOaTog pe uynAr £viaon oTo EGPOG UKOUg
KupuTog peTagu 390-440 nM. To LED PRO SEAL®
HTTOPET va TTOAUPEPIOTET pE OTToIadrTTOTE AuXVia
TIOAUPEPIOHOU.

A®AIPEZH THZ ANO®PAKTIKHE PHTINHZ:
ITIABWOTE EAAPPWG OAGKANPN TNV ETTIQAVEIR TOU
SovTIoU pE éva EAAOTIKO HUTEPS AKPO OTIABWONG
Renew ApiBudg 383, 010 0TT0i0 £XEI EQAPHOOTEI
PRO SEAL® kai LED PRO SEAL®.

Q}@ NPOZOXH: Or pn TTOAUPEPIOPEVES PNTIVEG
pTTopEi va npon(a)\zcouv SePUATIKA uvnépaon o€
£UTTAON dTOpa. Z€ namewon ETTAPNG pE TO Séppa,
TIAUVETE TIPOCEKTIKA UE COTTOUVI Kal VEPO.

H xprion Auxviwv TroAupepiopgou UV, aloydvou

kal LED ptropei va emi@épel opBaApikr BAGRN.

O aoBevig, o 1aTpdg Kal 0 Bonbdg Ba TTpéTel va
@opoUv KATAAANAQ OXEDIOOUEVA TTPOCTATEUTIKA
YUaAIG KaTd Tn Xprion auTwV TwV CUCKEUWV

PWTOTTOAUPEPIOPOU.

& MioBpwrikd & AToppiyTe owoTd. EmPBAaBég
yia Tnv udpdBia dwr.

sof " OPI0O OQEPMOKPAZIAZ: ®uhdooeTal o€
Beppokpaacia Swpartiou (15-30°C)

EFCYHZH: H Reliance Orthodontic Products, Inc.
avayvwpigel TNV uBivn TG va avTIKATACTAOE! Ta
TTpoidvTa £dv atrodeixBei o1 eival eAaTTwpaTIKE. H
Reliance Orthodontic Products, Inc. dev amodéxeTal
£UBUVN yIa OTTOIECONTTOTE {NUIEG i ATTWAEIEG,
QUEDES ) TITAPETTOUEVEG, Ol OTTOIEG TTPOKUTITOUV
atd TN Xpron i aduvapia Xpriong Twy TPoiovTwy
omwg Treplypagetal. Mpiv até Tn xprion, atroteAel
£UBUVN TOU XPOTN va KaBopioel TNV KataAAnASTNTa
TOU TTPOIGVTOG YIa TNV TIPOBAETTOUEVN XPrioN TOU.
O xpnotng avaAauBavel kaBe Kivouvo Kai eubivn
OXETIKA PE TO TTAPOV.

MONO ME IATPIKH ZYNTAIH: HNA O
OHOCTIOVOIAKOG VOUOG TTEPIOPICE! TNV TTWANON
QUTAG TNG CUOKEUAG HOVO atTd 1 KATOTTIV EVIOARG
000VTIGTPOU.

EIAOMOIHZH: AvagépeTe oTT0I03ATIOTE GORAPO
oupBav otn Reliance kai Tnv appédia apxn NG
TIOAITEIOG OTNV oTToia BPIioKETal 0 XPOTNG R/KaI O
aoBevAG.

[ES-SPANISH |
INDICACIONES DE USO: PRO SEAL® y LED
PRO SEAL® estan disefiados para el uso como
sellador de la superficie del esmalte alrededor de
los brackets de ortodoncia.

INSTRUCCIONES DE USO:

PROFILAXIS: Realice la profilaxis de la superficie
del esmalte con 1st & Final® o con piedra pémez
simple. Enjuague y seque bien.
GRABADO: Aplique el agente grabador en toda la
zona que debe cementar. Deje 30 segundos para el
grabado (60 para los dientes deciduos). Enjuague
y seque bien. NOTA: Primero se debe grabar el
esmalte atipico, se lo debe acondicionar con una
capa de Assure® Plus y luego secar ligeramente
antes de aplicar PRO SEAL®.
APLICACION DE PRO SEAL®: Con un pincel
de cerda (no use un Microbrush), aplique una
capa fina y uniforme al esmalte grabado. Pincele
con el mismo pincel para asegurar una capa
fina y una cobertura adecuada. Polimerice cada
diente durante 6-10 segundos con una luz de
polimerizacion.
IMPORTANTE: Se debe fotopolimerizar PRO
SEAL® con una luz halégena o una luz LED de
onda ancha de alta intensidad en el rango de
longitudes de onda de 390-440 nM. Se puede
fotopolimerizar LED PRO SEAL® con cualquier luz
de polimerizacién.
ELIMINACION DE LA RESINA SELLADORA: Pula
ligeramente toda la superficie del diente con una
punta de goma Renew Finishing n.® 383 donde ha
aplicado PRO SEAL® y LED PRO SEAL®.
O@ PRECAUCION: Las resinas no polimerizadas
pueden provocar sensibilidad cutdnea en personas
susceptibles. En caso de contacto con la piel,
lavese bien con agua y jabon.
El uso de luces UV, halégenas y lamparas LED
para polimerizacion puede estar asociado con
dafio ocular. El paciente, el médico y el asistente
deben usar gafas protectoras debidamente
disefiadas cuando utilicen estos dispositivos de
fotopolimerizacion.
? Corrosivo > Deseche correctamente.

erjudicial para la vida acuética.
wef*° LIMITACION DE TEMPERATURA:
Conserve a temperatura ambiente (15-30°C)
GARANTIA: Reliance Orthodontic Products, Inc.
reconoce su responsabilidad de reemplazar los
productos si se demuestra que son defectuosos.
Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas,
ya sean directos o indirectos, que surjan del
uso o de la incapacidad para usar los productos
como se describe. Antes de usar el producto,
es responsabilidad del usuario determinar si es
adecuado para el uso previsto. El usuario asume
todo el riesgo y la responsabilidad en relaciéon
con ello.
VENTA BAJO RECETA: Las leyes federales de
los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo
se realice solo a través de un profesional
odontolégico o por indicacion de este.
AVISO: Informe cualquier incidente grave a
Reliance y a la autoridad competente del estado en
el que se encuentre el usuario y/o el paciente.

FR - FRENCH

INDICATIONS D’UTILISATION :
PRO SEAL® et LED PRO SEAL®
sont destinés a étre utilisés comme
produits de scellement de surface
de I'émail autour des boitiers
orthodontiques.

MODE D’EMPLOI :

PROPHYLAXIE : Procéder a la
prophylaxie de la surface de I'émail
avec la pierre 1st & Final® ou une
pierre ponce ordinaire. Rincer et
sécher soigneusement.
MORDANGAGE: Appliquer 'agent
de mordangage sur toute la surface
de liaison. Prévoir 30 secondes pour
le mordangage (60 pour les dents de
lait). Rincer et sécher soigneusement.
REMARQUE: L'émail atypique doit
d’abord étre mordancé, apprété avec
une couche d’Assure® Plus puis
légérement séché avant I'application
du PRO SEAL®.

APPLICATION DE PRO SEAL®: A
I'aide d’'une brosse a poils (ne pas
utiliser de micro-brosse), appliquer
une couche fine et uniforme sur I'émail
mordancé. Repasser la méme brosse
pour obtenir une couche mince et

une couverture adéquate. Faire durcir
chaque dent pendant 6 a 10 secondes
avec une lampe a polymériser.
IMPORTANT : PRO SEAL® doit étre
durci avec une lampe halogéne ou
LED a large spectre de haute intensité
dans la gamme de longueur d’onde
390-440 nM. LED PRO SEAL® peut
étre durci avec n'importe quelle lampe
a polymériser.

ELIMINATION DE LA RESINE DE
SCELLEMENT : Légérement polir
toute la surface de la dent avec un
point de caoutchouc Renew Finishing
#383 sur lequel ont été appliqués PRO
SEAL® et LED PRO SEAL®.

H>@ ATTENTION : Les résines

non polymérisées peuvent provoquer
des sensations cutanées chez

les personnes sensibles. En cas

de contact avec la peau, se laver
soigneusement a I'eau avec du savon.
L'utilisation de lampes UV, halogénes
et LED peut étre associée a des
|ésions oculaires. Le patient, le
praticien et I'assistant doivent

porter des lunettes de protection
spécialement congues a cet effet
lorsqu’ils utilisent ces appareils de
photopolymérisation.

& Corrosif & Jeter le produit de
maniére adéquate. Nuisible a la vie
aquatique.

sef¥ LIMITES DE LA
TEMPERATURE : A conserver a
température ambiante (15-30°C)
GARANTIE : Reliance Orthodontic
Products, Inc. reconnait la
responsabilité qui lui incombe

de remplacer tout produit prouvé
défectueux. Reliance Orthodontic
Products, Inc. décline toute
responsabilité pour tout dommage

ou perte, direct(e) ou indirect(e),
découlant de ['utilisation ou de
l'incapacité d'utiliser les produits selon
les indications. Avant I'utilisation, il
incombe a I'utilisateur de déterminer
si le produit convient a 'usage auquel
il est destiné. L'utilisateur assume
tous les risques et responsabilités y
afférents.
UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
: ETATS-UNIS La loi fédérale limite la
vente de ce dispositif a la vente par ou
sur ordre d'un professionnel dentaire.
REMARQUE: tout incident sérieux
doit étre signalé a Reliance ainsi qu'a
I'instance compétente de I'Etat ou
I'utilisateur et/ou le/la patient(e) sont
installés.



HR - CROATIAN

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:
PRO SEAL® i LED PRO SEAL®
namijenjeni su za brtvljenje cakline
oko ortodontskih bravica.

UPUTE ZA UPOTREBU:

PROFILAKSA: Profilirajte caklinu
pomocu proizvoda 1st & Final® ili
obi¢nog plavca. Isperite i temeljito
osusite.

JETKANJE: Nanesite sredstvo za
jetkanje na cijelo podrucje koje se
veze. Ostavite da djeluje 30 sekundi
(60 za mlijecne zube). Isperite i
temeljito osusite. NAPOMENA:
Atipicne cakline treba prvo obraditi
jetkanjem, kondicionirati jednim
slojem proizvoda Assure® Plus
zatim lagano osusiti prije nano$enja
proizvoda PRO SEAL®.
NANOSENJE PRO SEAL®:
Ostrom Cetkicom (nemojte koristiti
mikrocetkicu) nanesite tanak
ravnomjeran sloj na jetkanu caklinu.
Prelazite ¢etkicom preko cakline
kako biste postigli nanosenje
tankog sloja i pravilno pokrivanje.
IzvrSite uévrécivanje svakog zuba
6-10 sekundi pomocu svjetlosti za
ucvrscivanje.

VAZNO: PRO SEAL® mora biti
ucévrséen halogenom ili Sirokovalnom
LED lampicom visokog intenziteta

u rasponu valnih duljina 390-440
nM. LED PRO SEAL® se moze
ocvrscivati bilo kojom vrstom svjetla
za ucvrscivanje.

UKLANJANJE SMOLE ZA
BRTVLJENJE: Lagano polirajte cijelu
povrsinu zuba s gumenim vrhom
Renew Finishing br. 383 na koji ste
nanijeli proizvode PRO SEAL® i LED
PRO SEAL®.

OPREZ: Nepolimerizirane
smole mogu kod osjetljivih osoba
izazvati reakcije na kozi. U slucaju
dodira s kozom, temeljito je operite
sapunom i vodom.

Koristenje UV, halogenog i LED
svjetla za uévrécéivanje moze izazvati
ostecenje ociju. Pacijent, lije¢nik

i asistent trebaju koristiti propisno
dizajnirane zastitne naocale za
vrijeme upotrebe ovih uredaja za
svjetlosno uévrscivanje.

& Korozivno & OdloZite u otpad
na odgovarajuéi nacin. Stetno za
vodeni Zivot.

sf*° OGRANICENJE
TEMPERATURE: Cuvati na sobnoj
temperaturi (15-30°C)

JAMSTVO: Reliance Orthodontic
Products, Inc. preuzima odgovornost
za zamjenu proizvoda ako se
dokaze da su neispravni. Reliance
Orthodontic Products, Inc. ne
preuzima odgovornost za bilo

kakvu $tetu ili gubitak, izravan ili
posljedi¢an, koji proizlazi iz upotrebe
ili nesposobnosti da se proizvod
upotrebljava kako je opisano. Prije
upotrebe, korisnik je duzan utvrditi
prikladnost proizvoda za njegovu
predvidenu namjenu. Korisnik
preuzima sav rizik i odgovornost u
vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-a
ograni¢ava kupovinu ovog proizvoda
na stomatoloske radnike ili po
njihovom nalogu.

OBAVIJEST: Svaki ozbiljni incident
prijavite tvrtki Reliance i nadleznom
tijelu drzave u kojoj korisnik i / ili
pacijent ima sjediste.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZASI JAVALLATOK: A
PRO SEAL® és a LED PRO SEAL® a
zomanc felszin ortodonciai bracketek
korlli barazdazardjaként torténd
felhasznalasra szolgal.

HASZNALATI UTASITAS:
POLIROZAS: Polirozza a zomanc

felszinét a 1st & Final ® vagy sima habké&vel.
Oblitse le és alaposan szaritsa meg.

SAV: Vigyen fel savazészert a teljes ragasztandd
teriiletre. Hagyjon 30 masodpercet a savazasra
(60-t tejfogak esetén). Oblitse le és alaposan
szaritsa meg. MEGJEGYZES: Az atipikus
zomancot el6szor maratni kell, kondicionalni
kell egy réteg Assure® Plusszal,majd enyhén
megszaritani, miel6tt a PRO SEAL® készitményt
felviszi.

A PRO SEAL® ALKALMAZASA: Sortekefével
(ne hasznaljon mikrokefét) vigyen fel egy
vékony, egyenletes réteget a savazott zomancra.
Ugyanazzal a kefével dorzsolje at, hogy
biztositsa a vékony réteget és a megfelel fedést.
Polimerizélja az 0sszes fogat 6-10 masodpercig
egy polimerizal6 lampaval.

FONTOS: A PRO SEAL®-t halogén vagy
széles hullamhosszu, a 390-440 nm
hulldamhossztartomanyban nagy intenzitasu
LED lampaval kell polimerizalni. ALED PRO
SEAL® barmilyen polimerizaciés lampaval
polimerizalhaté.

A BARAZDAZARO GYANTA ELTAVOLITASA:
Finoman csiszolja meg a teljes fogfelszint a
Renew Finishing # 383 gumiharanggal a PRO
SEAL® és a LED PRO SEAL® felviteli helyén.
H@ VIGYAZAT: A nem polimerizalt gyantak
az arra érzékeny személyeknél borirritaciot
okozhatnak. Bérrel valo érintkezés esetén
alaposan mossa le szappannal és vizzel.

Az UV, halogén és LED polimerizacios lampak
hasznalata szemkarosodassal jarhat. A
betegnek, az orvosnak és az asszisztensnek a
fotopolimerizaciés eszkdzok hasznalata soran
megfeleléen kialakitott védészemiiveget kell
viselnie.

& Korroziv & Artalmatlanitsa megfeleld
madon. Artalmas a vizi élévilagra.

wof*° HOMERSEKLETKORLATOZAS:
Szobahémérsékleten (15-30°C) tarolando.
GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products,
Inc. vallalja, hogy kicseréli a termékeket,
amennyiben azok hibasnak bizonyulnak.

A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem
vallal felel6sséget semmilyen kdzvetlen vagy
kovetkezményes karért vagy veszteségért,
amely a termékek fentiekben ismertetett
felhasznalasabol vagy a fenti el6irasoktol

eltérd felhasznalasabol fakad. Hasznalat el6tt a
felhaszndlo feleléssége annak meghatarozasa,
hogy a termék alkalmas-e a rendeltetésszer(i
felhasznalasra. Ezzel kapcsolatban minden
felelésség és kockazat a felhasznalot terhel.
KIZAROLAG ORVOSI RENDELVENYRE:

Az Amerikai Egyestlt Allamok A szovetségi
torvények értelmében az eszkoz kizarolag
fogaszati rendelvényre vagy fogszakorvos részére
értékesitheto.

FELSZOLITAS: Jelentsen minden sulyos
eseményt a Reliance-nek és a felhasznalé és/
vagy a paciens letelepedési helyének megfeleld
allam illetékes hatésagainak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L’'USO PRO SEAL® e LED
PRO SEAL® sono concepiti per 'uso come
sigillante della superficie dello smalto attorno ai
bracket ortodontici.

ISTRUZIONI PER L'USO

PROFILASSI: Eseguire la profilassi della
superficie dello smalto con 1st & Final® o comune
pomice. Risciacquare e asciugare accuratamente.
MORDENZATURA: Applicare I'agente
mordenzante su tutta I'area da incollare. Lasciare
trascorrere 30 secondi per la mordenzatura (60
per denti decidui). Risciacquare e asciugare
accuratamente. NOTA: Lo smalto atipico deve
essere prima mordenzato, condizionato con uno
strato di Assure® Plus e quindi leggermente
asciugato prima dell'applicazione di PRO SEAL®.
APPLICAZIONE DI PRO SEAL®: Con un
pennello a setole (non usare un Microbrush),
applicare uno strato sottile e uniforme sullo smalto
mordenzato. Passare lo stesso pennello per
assicurare I'aguata copertura con un sottile strato.
Polimerizzare ogni dente per 6-10 secondi con
una lampada polimerizzante.

IMPORTANTE: PRO SEAL® deve essere
polimerizzato con una lampada polimerizzante
alogena o ad alta intensita nell'intervallo di
lunghezza d’onda di 390-440 nM. LED PRO
SEAL® puo essere polimerizzato con qualsiasi

lampada polimerizzante.
RIMOZIONE DELLA RESINA SIGILLANTE:
Lucidare leggermente l'intera superficie del dente
con una punta di gomma Renew Finishing n.
383 dove sono stati applicati PRO SEAL® e LED
PRO SEAL®.
><@ ATTENZIONE: Le resine non
polimerizzate possono causare sensibilizzazione
cutanea nelle persone predisposte. In caso di
contatto con la pelle, lavare accuratamente con
acqua e sapone.
L'uso di lampade polimerizzanti UV, alogene e
LED pud essere associato a danni agli occhi.
Il paziente, il medico e I'assistente devono
indossare protezioni oculari adeguatamente
progettate quando si utilizzano questi dispositivi di
fotopolimerizzazione.
@ Corrosivo & Smaltire adeguatamente.

ocivo per la vita acquatica.

sef¥° LIMITI DI TEMPERATURA: Conservare a
temperatura ambiente (15-30°C)

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc.
si assume la responsabilita per la sostituzione
dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosita.
Reliance Orthodontic Products, Inc. non si
assume responsabilita per eventuali danni o
perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso

o dall'incapacita di usare i prodotti cosi come
descritti. Prima dell'uso, € responsabilita
dell'utilizzatore determinare I'adeguatezza

del prodotto per I'uso previsto. L'utilizzatore si
assume tutti i rischi e le responsabilita connesse.
SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI
UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la
vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su
prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a
Reliance e all'autorita competente dello Stato in
cui risiede I'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: PRO SEAL®
en LED PRO SEAL® zijn bedoeld voor gebruik
als een afdichter voor emailoppervlakken rond
orthodontische beugels.
GEBRUIKSAANWIJZING:

PROPHYLAXE: Reinig het emailopperviak met
1st & Final® of met gewone puimsteen. Spoelen
en grondig drogen.
ETSEN: Breng het etsmiddel aan op het gehele
te verlijmen gebied. Neem 30 seconden de tijd
voor het etsen (60 voor melktanden). Spoelen
en grondig drogen. OPMERKING: Atypisch
email moet eerst geétst worden, geconditioneerd
met één laag Assure® Plus en vervolgens licht
gedroogd worden voordat de PRO SEAL® wordt
aangebracht.
TOEPASSING VAN PRO-SEAL®: Breng met
een harenborstel (gebruik geen Microbrush)
een dunne, gelijkmatige laag aan op het geétste
glazuur. Strijk erover met hetzelfde penseel
om een dunne laag en een goede dekking te
garanderen. Hard elke tand gedurende 6-10
seconden uit met een uithardingslamp.
BELANGRIJK: PRO-SEAL® moet worden
uitgehard met halogeen- of bredegolf-LED-licht
met een hoge intensiteit tussen 390 en 440
nM-golflengte. LED PRO SEAL® kan met elk
uithardingslicht worden uitgehard.
VERWIJDERING VAN AFDICHTINGSHARS:
Polijst het gehele tandoppervlak licht met een
Renew Fishing #383 rubberen punt waarop PRO
SEAL® en LED PRO SEAL® is aangebracht.
LET OP: Ongepolymeriseerde harsen
kunnen bij gevoelige personen huidirritatie
veroorzaken. In geval van contact met de huid
grondig wassen met water en zeep.
Het gebruik van UV-, halogeen- en LED-
uithardingslampen kan in verband worden
gebracht met oogschade. De patiént, de arts en
de assistent moeten bij het gebruik van deze
licht-uithardingsapparaten een goed ontworpen
veiligheidsbril dragen.
& Corrosief & Correct afvoeren. Schadelijk
voor waterorganismes.
wef** TEMPERATUURBEPERKING: Opslag bij
kamertemperatuur (15-30°C)
GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc.
erkent haar verantwoordelijkheid om producten
te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance
Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige schade of verlies,

direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of
het niet kunnen gebruiken van de producten zoals
beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van
de gebruiker om véor gebruik te bepalen of het
product geschikt is voor het beoogde gebruik. De
gebruiker neemt alle risico’s en aansprakelijkheid
in verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt
dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht
van een tandheelkundige.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten
worden gemeld bij Reliance en de bevoegde
autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of
de patiént is gevestigd.

NO - NORWEGIAN
INDIKASJONER FOR BRUK: PRO SEAL®
og LED PRO SEAL® er tiltenkt for bruk som
forsegling rundt ortodontiske braketter pa
emaljeoverflaten.
INSTRUKSJONER FOR BRUK:
PROFYLAKSE: Forbehandle emaljeoverflaten
med 1st & Final® eller vanlig pimpstein. Skyll og
terk grundig.
ETSING: Pafer etsemiddel pa hele omradet
som skal bondes. La etse i 30 sekunder (60 for
Igvfellende tenner). Skyll og terk grundig. MERK:
Atypisk emalje skal forst etses, kondisjoneres
med ett strok Assure® Plus og deretter torkes lett
for PRO SEAL® paferes.
APPLIKASJON AV PRO SEAL®: Pafer et tynt,
jevnt lag pa den etsede emaljen med en borste
(ikke bruk mikrobarste). Stryk over med samme
berste for a sikre tynt lag og riktig dekning. Herd
hver tann i 6-10 sekunder med herdelys.
VIKTIG: PRO SEAL® ma herdes med halogen
eller bredbglget LED-lys med hay intensitet i
bglgelengdeomradet 390-440 nM. LED PRO
SEAL® kan herdes med hvilket som helst
herdelys.
FJERNING AV FORSEGLINGSHARPIKS:
Poler hele tannoverflaten lett med en Renew
etterbehandling nr. 383 gummipoint der hvor det
er applisert PRO SEAL® og LED PRO SEAL®.
>@ FORSIKTIG: Ikke-polymerisert resin
kan forarsake hudirritasjoner hos mottakelige
personer. Ved kontakt med huden, vask grundig
med sape og vann.
Bruk av UV-, halogen- og LED-herdelamper kan
veere forbundet med gyeskader. Pasienten,
legen og assistenten skal bruke riktig utformede
vernebriller nar disse herdelampene brukes.
Etsende <& Avhendes forskriftsmessig.
kadelig for liv i vann.

v
¢,

TEMPERATURBEGRENSNING:Oppbevares
ved romtemperatur (15-30°C)

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc.
anerkjenner sitt ansvar for & erstatte produkter
hvis de viser seg a veere defekt. Reliance
Orthodontic Products, Inc. patar seg intet ansvar
for skader eller tap, direkte eller fglgeskader,
som skyldes bruk av eller manglende evne til &
bruke produktene som beskrevet. Fer bruk er
det brukerens ansvar a vurdere egnetheten til
produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren patar
seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.
BARE RX: Foderal Fgderal lov i USA begrenser
salg av denne enheten til eller etter ordre fra en
tannlege.

MERKNAD: Rapporter alvorlige hendelser

til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet

i landet der brukeren og/eller pasienten er
hjemmehgrende.

PL - POLISH

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: PRO
SEAL® i LED PRO SEAL® sg przeznaczone do
stosowania jako szczeliwa do powierzchni szkliwa
wokot zamkow ortodontycznych.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
PROFILAKTYKA: Przygotowac powierzchnig
szkliwa za pomocg pumeksu zwyktego lub 1st &
Final®. Sptukac¢ i doktadnie osuszyc¢.
WYTRAWIANIE: Natozy¢ $rodek wytrawiajacy
na caty obszar, ktéry ma by¢ klejony. Pozostawi¢
na 30 sekund na wytrawienie (60 w przypadku
zebow mlecznych). Sptukaé i doktadnie osuszyé.
UWAGA: Nietypowe szkliwo wymaga najpierw
wytrawienia, kondycjonowania z uzyciem jednej
warstwy zywicy Assure® Plus, a nastgpnie

lekkiego osuszenia przed natozeniem szczeliwa
PRO SEAL®.

NAKLADANIE SZCZELIWAE PRO SEAL®:

Za pomocg pedzelka z wtosiem (nie uzywac
wyrobu Microbrush), natozy¢ cienka, réwnomierng
warstwe na wytrawione szkliwo. Omiatac
powierzchnig tym samym pedzelkiem, aby
zapewni¢ natozenie cienkiej warstwy i wiasciwe
pokrycie. Utwardza¢ lampa przez 6-10 sekund w
przypadku kazdego zgba.

WAZNE: Szczeliwo PRO SEAL® musi by¢
utwardzane z uzyciem halogenowego lub
szerokopasmowego zrddta swiatta LED o duzym
natezeniu w zakresie diugosci fali 390—440 nm.
LED PRO SEAL® mozna utwardzaé dowolnym
$wiattem utwardzajgcym.

USUNIECIE ZYWICY USZCZELNIAJACEJ:
Lekko wypolerowac¢ catg powierzchnie zeba

za pomocg gumki Renew Finishing nr 383 w
miejscach, gdzie natozono szczeliwo PRO SEAL®
i LED PRO SEAL®.

@ PRZESTROGA: Zywice
niespolimeryzowane mogg wywotywaé u 0s6b
wrazliwych uczulenie na skoérze. W przypadku
kontaktu ze skérg umy¢ doktadnie wodg z
mydtem.

Stosowanie lamp utwardzajgcych UV,
halogenowych i LED moze wigzac¢ sie z
uszkodzeniem oczu. Podczas korzystania

z wymienionych urzadzen do utwardzania
Swiatlem pacjent, lekarz i asystent powinni nosi¢
prawidtowo zaprojektowane okulary ochronne.
& Produkt zracy & Utylizowa¢ w prawidtowy
sposéb. Szkodliwy dla organizméw wodnych.

wf*° OGRANICZENIE TEMPERATURY:
Przechowywa¢ w temperaturze pokojowej
(15-30°C).

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic
Products, Inc. odpowiada za wymiang produktow
w przypadku stwierdzenia ich wadliwosci.
Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi
odpowiedzialnos$ci za jakiekolwiek szkody lub
straty bezposrednie lub wtérne wynikajace z
uzycia lub braku mozliwosci uzycia produktow

w sposéb zgodny z opisem. Przed uzyciem
uzytkownik odpowiada za okreslenie przydatnosci
produktu do przewidzianego zastosowania.
Uzytkownik ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ i
ryzyko z tym zwigzane.

PRODUKT DOSTEPNY TYLKO NA RECEPTE:
Amerykanskie prawo federalne ogranicza
sprzedaz tego wyrobu przez lekarza dentyste lub
na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie powazne zdarzenia nalezy
zgtaszac firmie Reliance oraz wtasciwemu
organowi panstwa, w ktérym uzytkownik i/lub
pacjent przebywa.

PT - PORTUGUESE

INDICACOES DE USO: PRO SEAL® e LED
PRO SEAL® destinam-se ao uso como selante
de superficie de esmalte em torno de braquetes
ortodonticos.

INSTRUCOES DE USO:

PROFILAXIA: Faca a profilaxia na superficie do
esmalte com pedra-pomes 1st& Final® ou pedra-
pomes lisa. Enxague e seque bem.
CONDICIONAR: Aplique o agente de
condicionamento em toda a area a ser colada.
Aguarde 30 segundos para condicionar (60 para
os dentes deciduos). Enxague e seque bem.
NOTA: O esmalte atipico deve ser primeiro
condicionado, condicionado com uma camada de
Assure® Plus e depois ligeiramente seco antes da
aplicagédo do PRO SEAL®.

APLICAGAO DE VEDAGAO PRO®: Com uma
escova de cerdas (ndo utilize um Micropincel),
aplique uma camada fina e uniforme sobre o
esmalte condicionado. Passe com a mesma
escova para garantir uma camada fina e

uma cobertura adequada. Polimerize cada

dente durante 6-10 segundos com uma luz de
fotopolimerizag&o.

IMPORTANTE: VEDACAO PRO® deve ser
polimerizado com uma luz de halogénio ou LED
de onda larga com alta intensidade na faixa de
comprimento de onda 390-440 nM. O LED PRO
SEAL® pode ser polimerizado com qualquer luz
de fotopolimerizag&o.

REMOGAO DA RESINA SELANTE: Faga o
polimento ligeiramente de toda a superficie do
dente com um ponto de borracha Renew Finishing
#383 onde PRO SEAL® e LED PRO SEAL®

foram aplicados.

CUIDADO: As resinas néo polimerizadas
podem causar sensagao cutanea em pessoas
suscetiveis. Em caso de contato com a pele, lave
bem com &gua e sab&o.

O uso de fotopolimerizagdo com UV, halogénios

e LED pode estar associado a leses oculares.

O paciente, o médico e o assistente devem usar

6culos de protecéo projetados adequadamente ao

usar estes dispositivos de fotopolimerizagao.

ﬁ Corrosivo <> Descarte de forma adequada.
ocivo para a vida aquatica.

wef° LIMITACAO DE TEMPERATURA:
Armazene a temperatura ambiente (15-30°C)
GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products,
Inc. reconhece a sua responsabilidade em
substituir os produtos em caso de comprovagao
de defeitos. A Reliance Orthodontic Products,
Inc. ndo se responsabiliza por quaisquer

danos ou perdas, diretos ou consequentes,
decorrentes do uso ou incapacidade de

uso dos produtos, conforme descrito. Antes

de usar, é responsabilidade do usuario
determinar a adequagéo do produto ao seu uso
pretendido. O usuario assume todos os riscos e
responsabilidades nas conexdes com eles.
VENDA SOB PRESCRICAO: A lei federal dos
EUA restringe este dispositivo a venda por ou a
pedido de um profissional odontolégico.
AVISO: Relate qualquer incidente grave

a Reliance e a autoridade competente do
estado em que o usuario e/ou paciente estiver
estabelecido.

RO - ROMANIAN

INDICATII DE UTILIZARE: PRO SEAL® si
LED PRO SEAL® sunt utilizate ca materiale de
sigilare pe suprafata smaltului in jurul bracketilor
ortodontici.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

PROFILAXIE: profilati suprafata smaltului cu 1st
& Final® sau piatra de ponce simpla. Clatiti si
uscati bine.
GRAVARE: aplicati agent de gravare pe intreaga
zona care va fi lipita. Acordati 30 de secunde
pentru gravare (60 pentru dinti temporari). Clatiti
si uscati bine. NOTA: smaltul atipic trebuie mai
intai gravat, prelucrat cu un strat de Assure®
Plus, apoi uscat usor inainte de aplicarea de PRO
SEAL®.
APLICAREA DE PRO SEAL®: cu o perie (nu
folositi Microbrush), aplicati un strat subtire si
uniform pe smaltul gravat. Impréstiati cu aceeasi
perie pentru a asigura un strat subtire si o
acoperire corespunzatoare. Polimerizati fiecare
dinte timp de 6-10 secunde cu o lumina de
polimerizare.
IMPORTANT: PRO SEAL® trebuie polimerizat cu
o lumina halogen sau o lumina LED cu unda larga
si intensitate ridicata, in intervalul de lungime de
unda 390-440 nM. LED PRO SEAL® poate fi
polimerizat cu orice lumina de polimerizare.
INDEPARTAREA RA$INII DE SIGILARE: lustruiti
usor intreaga suprafata a dintelui cu un punct de
cauciuc Renew Finishing nr. 383, in care au fost
aplicate PRO SEAL® si LED PRO SEAL®.
ATENTIE: rasina nepolimerizatd poate
provoca sensibilizarea pielii la persoanele
susceptibile. In caz de contact cu pielea, spalati-
va bine cu apa si sapun.
Folosirea luminilor de polimerizare UV, halogen
si LED poate fi asociata cu afectarea ochilor.
acientul, medicul si asistentul trebuie sa poarte
ochelari de protectie specifici atunci cand se
utilizeaza aceste dispozitive de fotopolimerizare.
Coroziv Eliminati in mod
corespunzator. Nociv pentru mediul acvatic.

wef*° LIMITE DE TEMPERATURA: a se pastra
la temperatura camerei (15-30°C)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products,
Inc. Tsi recunoaste responsabilitatea de a inlocui
produsele daca se dovedesc a fi defecte.
Reliance Orthodontic Products, Inc. nu T§i asuma
raspunderea pentru daunele sau pierderile,
directe sau pe cale de consecinta, care rezulta
din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza
produsele descrise. Inainte de utilizare, este
responsabilitatea utilizatorului de a determina
compatibilitatea produsului pentru utilizarea
prevazuta. Utilizatorul isi asuma toate riscurile si
raspunderile In aceasta privinta.

NUMAI CU PRESCRIPTIE PENTRU

UTILIZARE PROFESIONALA: legea
federala din SUA restrictioneaza vanzarea
acestui dispozitiv de catre sau la
recomandarea unui specialist stomatolog.
INSTIINTARE: Raportati orice incident
grav catre Reliance si autoritatea
competenta din statul in care utilizatorul
si/sau pacientul isi are domiciliul.

SV - SWEDISH

INDIKATIONER FOR ANVANDNING:
PRO SEAL ® och LED PRO SEAL ® ar
avsedda att anvandas for att forsegla
emalj runt ortodontiska fasten.
BRUKSANVISNING:

PROFYLAX: Polera emaljytan med 1st &
Final ® eller vanligt pimpstenspulver. Skolj
och torka noggrant.
ETSA: Applicera etsmedel pa hela ytan
som ska bondas. Lat verka i 30 sekunder
(60 for mjolktander). Skolj och torka
noggrant. Obs! Atypisk emalj bor forst
etsas, konditioneras med ett lager Assure
® Plus och sedan latt torkas innan PRO
SEAL ® appliceras.
ANVANDNING AV PRO SEAL ®:
Applicera ett tunt, jamnt lager pa den
etsade emaljen med en pensel (inte en
Microbrush). Anvéand samma pensel for
att sakerstalla ett tunt lager och fullstandig
tackning. Harda varje tand i 6-10
sekunder med en hardningslampa.
VIKTIGT: PRO SEAL ® maste hardas
med en halogenlampa eller LED-lampa
med hdg intensitet i vaglangdsomradet
390-440 nM. LED PRO SEAL ® kan
hardas med valfri hardningslampa.
BORTTAGNING AV TATNINGSMASSA:
Polera latt hela tandytan med en Renew
Finishing # 383 gummispets som
applicerats med PRO SEAL ® och LED
PRO SEAL ®.
<&H@ VARNING: Icke-polymeriserade
hartser kan orsaka hudsensibilisering
hos kansliga personer. Vid kontakt med
huden, tvatta noggrant med tval och
vatten.
UV-, halogen- och LED-hardningsljus
kan orsaka dégonskador. Patienten,
tandlakaren och assistenten ska bara
korrekt utformade skyddsglaségon vid
anvandning av dessa hardningslampor.
Fratande Kassera enligt gallande
regler. Skadligt for vattenlevande
organismer.
wef” TEMPERATURBEGRANSNING:
Forvara vid rumstemperatur (15 30°C).
GARANTI: Reliance Orthodontic
Products, Inc. ansvarar for att ersatta
produkter som visats vara defekta.
Reliance Orthodontic Products, Inc.
ansvarar inte for direkta eller indirekta
skador eller forluster till féljd av felaktig
eller oaktsam anvandning. Fére
anvandning ansvarar anvandaren for att
faststalla huruvida produkten ar lamplig
for den avsedda anvandningen eller inte.
Anvandaren patar sig all risk och allt
ansvar i samband med anvéndning.
ENDAST MOT RECEPT: Enligt federal
lagstiftning i USA far denna enhet
endast séljas av eller pa ordination av en
tandlakare.
NOTERA: Rapportera alla allvarliga
incidenter till Reliance och den behdriga
myndigheten i den stat dér anvandaren
och/eller patienten ar etablerad.




